附件一
技术要求
	耗材名称
	技术要求
	用途

	

一次性使用腹壁吻合器
	1.组成：由穿刺针管、勾线夹、手柄、引导头组成。
2.带有注水，弧度功能。
3.环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用。
	小儿腹股沟疝手术

	
结扎血管夹
	聚甲醛材料，夹闭范围3-10mm，能通过5mm穿刺器进入腹腔。
	小儿腹腔镜手术

	配套施夹钳
	施夹钳：直径5mm，工作长度330mm。
	小儿腹腔镜手术，配套结扎血管夹用

	一次性使用套管穿刺器
	穿刺器内径3-4mm，工作长度70-80mm，前段无螺纹区短。
	小儿腹腔镜手术

	


射频超声刀具
	1.产品应包含手柄、刀头和电缆线。
2.刀头满足：可手控激发，也可脚控激发。
3.产品需能与医院在用超声手术设备和高频手术设备主机配套使用。
	甲状腺手术

	一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包
	产品应包含但不限于：灌肠器、球囊充起器、镊子、无纺布。
	肠套叠水灌肠复位

	



输尿管支架1
	1.产品应包含导丝、推进器、输尿管支架，支架材质：聚氨酯
2.直径：3、4f  长度15/18/20/22cm
3.双端开口
4.双猪尾
5.留置时间≥30天
6.一次性使用，环氧乙烷灭菌
	


用于尿液从肾脏引流到膀胱或体外

	

输尿管支架2
	1.产品应包含导丝、推进器、输尿管支架，支架材质：聚氨酯
2.直径：5、6、7f  长度28cm
3.单端开口
4.双猪尾
5.留置时间≥60天
6.一次性使用，环氧乙烷灭菌
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